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ATA DE RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO
N° 043/2026

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e seis, às quinze
horas, a Comissão de Apoio, juntamente com a Pregoeira, FERNANDA SCFIERER
MARZEC, nomeados pela Portaria rf 485/2026, reuniram-se para o ato de análise e
julgamento da impugnação interposta pela empresa CASA HOSPITALAR IBIPORÂ LTDA,
contra o edital de Pregão Eletrônico n° 043/2026, referente a Aquisição de equipamentos
hospitalares e para uso da Secretaria Municipal de Saúde do município de Planalto-PR,
conforme estabelecido na Resolução 1514/2025 da SESA/PR.

A empresa CASA HOSPITALAR IBIPOFIÃ LTDA, apresentou impugnação ao Edital
de Pregão Eletrônico n° 043/2026, alegando contra as especificações técnicas descritas
referente ao item 3 (Desfibrilador Externo Automático - DEA), que restringe de maneira
significativa a competitividade do certame.

A impugnação foi recebida tempestivamente, no dia 07/10/2026 as 09:10, através

do e-mail licitacao@planalto.pr.gov.br, e em síntese a Impugnante solicita para a
Administração, retificar as especificações técnicas:

'Item 3 (Desfibrilador Externo Automático - DEA)”

Em apertada síntese, sustenta a Impugnante que o conjunto das especificações
constantes do item 3 do Termo de Referência, analisadas de forma integrada, reproduziría
as características comerciais do Desfibrilador Externo Automático da linha I.ON, do
fabricante INSTRAMED, o que configuraria direcionamento involuntário e inviabilizaria a

participação de outros fabricantes e distribuidores. Aponta, para tanto, os seguintes
parâmetros: dimensões de 225 x 225 x 69 mm; peso entre 1.2 kg e 1,9 kg; operação com
botão único; display LCD de 4,3" com ECG, BPM, cronômetro de RCP e nível de bateria;
choque bifásíco; IP56; gravação de eventos e som ambiente; autodiagnóstico; software de
conexão, download e gerenciamento de dados via USB; cabo de ECG de três vias;
dispositivo reutiiizável de feedback de RCP; e bolsa funcional. Invoca, ainda, o Acórdão n°
7.289/2022 do Tribunal de Contas da União, apresenta descritivo técnico alternativo e
requer a retificação do item 3 e, se necessário, a reabertura de prazo.

A Comissão à vista dos autos passa a tecer as seguintes considerações:
Preliminarmente faz-se necessário frisar que nossos editais são pautados sob a
legalidade e na busca do aperfeiçoamento e aprimoramento da contratação e/ou
aquisição de serviços e produtos de primeira qualidade;

Para excluir ou modificar uma cláusula, antes se faz necessário verificar se,

realmente, a mesma está incorreta, restritiva ou ilegal;

Para que a Administração Pública possa exercer suas atividades previstas
Constituição Federal, lhe foi conferido poderes administrativos, que são instrumentos para
a defesa do interesse público. Dentre os poderes administrativos , o Poder Discricionário

destaca-se por conceder uma liberdade de escolha, que deve ser pautada na
conveniência e oportunidade do interesse público, dentro do que permite a lei.
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Cumpre registrar que este Município busca elaborar seus processos licitatórios
cumprindo sempre com os princípios norteadores da Administração Pública, elucidados
no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e art. 5° da Lei 14.133/21,
especialmente no que se refere à legalidade do ato administrativo, respeitando o Princípio

da ampla competitividade e a obtenção da proposta mais vantajosa à Administração,
primando pela garantia da excelência e eficiência da qualidade dos objetos e dos serviços
a serem prestados.

I - DO OBJETO DA CONTROVÉRSIA

A Impugnante não afirma que as especificações do item 3 sejam tecnicamente
inadequadas, desnecessárias à finalidade assistencial ou irregulares sob o ponto de vista
sanitário; ao contrário, reconhece expressamente que parte dos requisitos é clinicamente
relevante. Sua tese é a de que o conjunto do descritivo coincide com o de um modelo
comercial específico, a linha I.ON da INSTRAMED.

Tal coincidência, a rigor, não é negada por esta Administração: ela é consequência
direta e deliberada de uma decisão de planejamento, qual seja, a padronização do
parque de desfibriladores do Município. A questão a ser enfrentada, portanto, não é
saber se o descritivo se aproxima do equipamento já adotado, mas se essa aproximação
encontra amparo legal e motivação técnica suficiente. A resposta é afirmativa, como se
passa a demonstrar.

II - DA PADRONIZAÇÃO COMO DIRETRIZ EXPRESSA DA LEI N° 14.133/2021

A Lei n° 14.133/2021 não trata a padronização como exceção tolerada, mas como
princípio a ser observado no planejamento das compras. O art. 40, inciso V, alínea “a”,
determina que o planejamento de compras observe o atendimento ao princípio da
padronização, considerada a compatibilidade de especificações técnicas ou de
desempenho. O art. 43, por sua vez, disciplina o respectivo processo, que deve conter
parecer técnico sobre o produto (considerados especificações técnicas, desempenho,
análise de contratações anteriores, custo e condições de manutenção e garantia).

Mais ainda: o art. 41, inciso I, alíneas “a” e “b", autoriza, excepcionaimente, que a
Administração indique uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente
justificado, em decorrência da necessidade de padronização do objeto e da necessidade
de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados. No mesmo sentido,
a Súmula n° 270 do Tribunal de Contas da União admite a indicação de
compras, desde que estritamente necessária para atender exigências de padronização e
precedida de justificação prévia.

Se a lei admite até mesmo a indicação nominal de marca ou modelo quando
presentes tais hipóteses, com maior razão admite a descrição técnica que conduz
padrão já instalado, sem excluir a disputa entre os diversos fornecedores aptos a ofertar o
equipamento, como ocorre no presente edital. Registre-se, por fim, que o art. 11, inciso I,
orienta o processo licitatório à seleção da proposta apta a gerar o resultado de
contratação mais vantajoso, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e que o
art. 5° eienca, entre os princípios aplicáveis, o planejamento, a eficiência, a
economicidade, a segurança jurídica, a razoabilidade e a proporcionalidade, todos
igualmente tutelados pela escolha ora impugnada.
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III - DA SITUAÇÃO CONCRETA: O PARQUE INSTALADO DO MUNICÍPIO
O Município de Planalto já dispõe de 7 (sete) unidades de Desfibrilador Externo

Automático da marca INSTRAMED, linha I.ON, em operação nas UBS do município de
Planalto-PR, devidamente identificadas por número de série no Anexo I desta Ata. A

aquisição prevista no Item 3 insere-se nesse contexto; trata-se de ampliar ou
complementar o parque existente com equipamentos da mesma linha, preservando sua
homogeneidade, e não de inaugurar uma nova plataforma tecnológica.

A opção pela manutenção do padrão está ancorada nas razões técnicas e

operacionais a seguir, que foram formalizadas pela Secretaria Municipal de Saúde no
Parecer Técnico de Padronização n° 001/2026, de 09 de outubro de 2026, juntado como
anexo a esta Ata (Anexo II):

a) Segurança do paciente e uniformidade operacional. O DEA é equipamento
de uso emergencial, destinado ao atendimento de parada cardiorrespiratória, situação em
que o tempo de resposta e a ausência de hesitação do socorrista são determinantes.
Equipes treinadas em uma única interface (botão único, comandos de voz, indicadores

visuais, display e dispositivo de feedback de RCP) operam qualquer unidade da rede sem
necessidade de readaptação, o que reduz o risco de erro de manuseio e viabiliza o

remanejamento de profissionais e de equipamentos entre as unidades de saúde. A

introdução de modelos de fabricantes distintos, com lógicas de operação diferentes,
multiplicaria os treinamentos e criaria risco concreto de uso inadequado justamente no
momento crítico do atendimento.

b) Operação com botão único. O descritivo exige operação com botão único,
característica que não é meramente construtiva, mas funcional e diretamente ligada à
segurança do atendimento. Em uma parada cardiorrespiratória, o socorrista, muitas vezes

leigo ou sob forte estresse, deve ser conduzido pelo equipamento com o mínimo de
decisões a tomar. O botão único elimina a necessidade de escolher entre comandos, de

lembrar a função de cada tecla ou de interpretar qual deles deve ser acionado, reduzindo
o tempo até a primeira análise e o risco de acionamento equivocado. Outros modelos
disponíveis no mercado adotam Interfaces com mais de um botão, o que exige
familiarização e treinamento específicos para cada lógica de operação. Como as equipes
do Município já são treinadas no modelo de botão único das 7 unidades instaladas, a

manutenção desse padrão preserva a rapidez e a segurança do uso, permite que
qualquer profissional opere qualquer unidade da rede e evita que a convivência de
interfaces distintas gere dúvida no momento crítico. Trata-se, portanto, de requisito
diretamente ligado à finalidade assistencial, e não de reprodução gratuita de ficha técnica
de fabricante.

c) Intercambialidade de insumos e acessórios. Eletrodos (pás), baterias, cabos
de ECG, dispositivos de feedback de RCP e bolsas de transporte são, em regra,
específicos de cada fabricante e linha. A manutenção de um único padrão permite a
aquisição e o estoque unificados desses itens, o remanejamento entre as unidades, o

melhor aproveitamento de itens com prazo de validade (como as pás) e a redução do
risco de que um equipamento fique inoperante por falta de insumo compatível.
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d) Gestão unificada de dados e software. O descritivo contempla software de
conexão, download e gerenciamento de dados via USB e gravação de eventos e som
ambiente. Com um único sistema, a Secretaria concentra a leitura dos registros de
atendimento, a auditoria dos eventos e a avaliação da qualidade das manobras de
ressuscitação, sem duplicidade de programas, cabos, treinamentos e fluxos de trabalho.

e) Manutenção especiaiizada já contratada. O Município mantém contratação
com empresa especializada na manutenção e no fornecimento de peças da marca e linha
em questão Contrato Administrativo n° 059/2026, Pregão Eletrônico n° 008/2026. A
inclusão de equipamentos de outra plataforma exigiría nova contratação ou deixaria as
unidades sem cobertura adequada de assistência técnica, comprometendo a
disponibilidade do equipamento, requisito crítico em dispositivo de emergência, e as
condições de manutenção e garantia que o próprio art. 43, inciso I, da Lei n° 14.133/2021
determina sejam consideradas.

f) Economicídade e ciclo de vida. A vantajosidade da contratação não se mede
apenas pelo preço de aquisição, mas pelo custo total ao longo do ciclo de vida do objeto
(art. 11, inciso I): treinamento, estoques paralelos de insumos, múltiplos contratos de
manutenção, software e acessórios. A heterogeneidade do parque tende a elevar esses
custos, anulando eventual economia obtida no preço unitário.

IV - DA AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO INDEVIDA À COMPETITIVIDADE
A competitividade é princípio a ser ponderado com os demais (planejamento,

eficiência, economicídade, segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade), e não
valor absoluto que se sobreponha á finalidade da contratação. A restrição vedada pelo art.
9°, inciso I, alínea “a”, é aquela que compromete o caráter competitivo sem amparo no
interesse público; não aquela decorrente de padronização expressamente prevista em lei
e devidamente motivada.

No caso, a competição permanece efetiva. Os próprios endereços eletrônicos
indicados pela Impugnante em sua peça revelam que o equipamento é divulgado por, ao
menos, dois revendedores distintos (Manulon Hospitalar e Casa Médica Guarulhos), de
onde se extrai que o produto é comercializado por mais de uma empresa e que a disputa
de preços entre distribuidores permanece plenamente possível, sem risco de contratação
sem competição. A peça tampouco afirma que a Impugnante esteja impedida de ofertar o
equipamento descrito; pretende-se, em essência, a admissão de outras plataformas.

Ademais, as alegações são formuladas em termos hipotéticos: a redação “pode
contrariar” princípios, o conjunto “pode excluir” modelos, parte dos requisitos “parece
reproduzir” ficha técnica e "há risco” de julgamento objetivo comprometido. Não
identifica na impugnação qualquer fabricante ou modelo concreto que atenda à
necessidade desta Administração e esteja sendo excluído, nem demonstração técnica de
que equipamento de outra plataforma seria compatível com os acessórios, o software e o
contrato de manutenção do parque instalado. Para ser acolhida, a impugnação exige a
demonstração da ilegalidade ou da restrição indevida, e não mera conjectura sobre riscos.

se
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Registre-se, por fim, que a Impugnante reconhece que parte dos requisitos é
clinicamente relevante, mas não aponta, requisito a requisito, qual seria desnecessário à
finalidade pública. Limita-se a criticar o conjunto por sua coincidência com um modelo,
argumento que, por si só, não demonstra ilegalidade, pois a coincidência é exatamente o
que a padronização produz.

V - DO DESCRITIVO ALTERNATIVO SUGERIDO

O descritivo sugerido pela Impugnante, ainda que corresponda a padrão utilizado
por outros entes em suas contratações, não atende à necessidade desta Administração.
Cada ente define sua necessidade conforme seu parque, sua rede assistencial e seus
contratos: a adoção por terceiros de determinado padrão não obriga o Município a adotá-
lo, tampouco desconstitui a motivação do padrão por ele escolhido.

Além disso, o descritivo sugerido admitiría equipamentos de peso superior (até 2,4
kg), com comunicação de dados distinta da adotada (bluetooth, infravermelho ou wi-fi, em

vez do software via USB já utilizado), sem exigir display com visualização de ECG e sem
dispositivo de feedback de RCP, funcionalidades de que as equipes já dispõem nos
equipamentos instalados, além de baterias, pás e acessórios sem garantia de
compatibilidade com os já existentes. Seu acolhimento acarretaria, portanto, exatamente

os efeitos que a padronização busca evitar: heterogeneidade do parque, multiplicação de
insumos, de treinamentos e de contratos de manutenção.

VI - DO ACÓRDÃO N° 7.289/2022 DO TCU

A Impugnante invoca o Acórdão n° 7.289/2022 do Tribunal de Contas da União,

mas não identifica o colegiado, o relator ou o processo, nem transcreve o trecho do qual
extrai a síntese que apresenta, o que impede a aferição do alcance da tese invocada. De
todo modo, ainda que se tome a orientação tal como descrita pela Impugnante, ela
condena especificações excessivas “sem justificativa técnica robusta”, e a controvérsia

aqui se resolve justamente pela existência dessa justificativa: padronização prevista nos
arts. 40, Inciso V, alínea “a", e 41, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei n° 14.133/2021 e na

Súmula n° 270 do TCU, lastreada em parque instalado, em contrato de manutenção
vigente e em razões de segurança operacional.

VII - DA MOTIVAÇÃO E DA DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO
A definição do objeto é ato de competência da Administração, que melhor conhece

suas necessidades assistenciais, e deve ser motivada. Instada a se manifestar sobre a

impugnação, a Secretaria Municipal de Saúde, área demandante, emitiu o Parecer

Técnico de Padronização n° 001/2026, de 09 de outubro de 2026, no qual formaliza as
razões da padronização, que decorrem de circunstâncias fáticas preexistentes e
verificáveis (parque de 7 unidades já instalado, identificado no Anexo I, e contratação de
manutenção especializada vigente), e ratifica a manutenção do descritivo.

Não se vislumbra, assim, vício ou ilegalidade no descritivo do item 3, tampouco
necessidade de sua retificação. Por consequência, resta prejudicado o pedido de
reabertura de prazo, uma vez que nenhuma modificação será promovida no edital (art. 55,
§ 1°. da Lei n° 14.133/2021).

Ante o exposto, a Comissão recebe a presente Impugnação por própria e
tempestiva e, no mérito, nega-lhe provimento e julga-a IMPROCEDENTE, portanto.
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mantêm-se integralmente as condições estabelecidas no Edital, inclusive o descritivo do
item 3 (Desfibrilador Externo Automático - DEA), e a data da sessão referente ao Pregão
Eletrônico n° 043/2026, sendo que este encontra-se disponível no site do Município de
Planalto-PR.

A íntegra desta ata será encaminhada e-mail:

licitacao.casahospitalar@qmail.com e encontrar-se-á disponível, também, no site do

Município de Planalto, pelo endereço h^p‘J/www.planalto.pr.gov.b r/.
Nada mais havendo a relatar, a Sra. Agente de Contratações encerrou a sessão.

ao

FERNANDA^CHERER MARZEC
083.050.509-12

Agente de Contratação

DIEGO VINÍCIUS RUCKHABER

113.472.119-69

Equipe de apoio

Dal2

/)
!/\lÁ/AÁr)

EDUARDO RECH DELARES

086.066.279-92

Equipe de apoio
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ANEXO I

RELAÇÃO DOS DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS INSTALADOS NO

MUNICÍPIO (PADRÃO INSTRAMED - LINHA I.ON)

Local de

instalação/Unidade
de saúde

N° de

patrimônio
Item Marca / linha / modelo N^ de série

1 INSTRAMED-I.ON 122016 IO 4898 6354 Centro Novo

2 INSTRAMED-I.ON 012023 IO 6377 10524 Barra Grande

3 INSTRAMED-I.ON 052021 IO 2529 8930 Central

INSTRAMED-I.ON4 052021 IO 2530 8928 São Valério

5 INSTRAMED-I.ON 012021 IO 2025 8927 Clinica UAPSF 4

6 INSTRAMED-I.ON 032021 IO 2261 8929 Sagrada Família

7 INSTRAMED-I.ON 052021 IO 2530 8926 UBS Dilson
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MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER TÉCNICO DE PADRONIZAÇÃO N® 001/2026

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) - PREGÃO ELETRÔNICO N°
043/2026

Processo Licitatório: n° 158/2026 Item; 3 - Desfibrilador Externo Automático (DEA)

Assunto: Fundamentos técnicos para a manutenção do padrão de DEA INSTRAMED

linha I.ON, em resposta à impugnação apresentada por Casa Hospitalar Ibiporã Ltda.

1. DA FINALIDADE

O presente parecer formaliza, para fins do art. 43, inciso I, da Lei n° 14.133/2021,

as razões técnicas pelas quais a Secretaria Municipal de Saúde adota como padrão os

Desfíbriladores Externos Automáticos da marca INSTRAMED, linha l.ON, já em uso na

rede municipal, e opina pela manutenção do descritivo do item 3 do Termo de

Referência. Registra-se que o presente documento não cria os fatos nele descritos,

apenas os formaliza; o parque instalado e a contratação de manutenção são anteriores

ao Pregão n° 043/2026.

2. DA SITUAÇÃO ATUAL

O Município possui 7 (sete) unidades de DEA INSTRAMED, linha l.ON,

instaladas operação nas UBS dos distritos e da cidade do município de Planalto-PR,

identificadas por número de série indicadados abaixo:

Local de

instalação/Unídade

de saúde

N° de

patrimônio
Item Marca / linha / modelo N’’ de série

1 INSTRAMED-l.ON 122016 10 4898 Centro Novo6354

2 INSTRAMED-l.ON 012023 IO 6377 10524 Barra Grande

3 INSTRAMED-l.ON 052021 IO 2529 8930 Central

4 INSTRAMED-l.ON 052021 IO 2530 8928 São Valério

INSTRAMED-l.ON5 012021 10 2025 8927 Clinica UAPSF 4



Locai de

instalação/Unidade

de saúde

N° de

patrimônio
Item Marca / linha / modelo N° de série

6 INSTRAMED-I.ON 032021 IO 2261 8929 Sagrada Família

7 INSTRAMED-I.ON 052021 IO 2530 8926 DBS Dilson

Importante destacar, o Município mantém contrato com empresa

especializada para manutenção e fornecimento de peças da marca e linha,

Contrato Administrativo n° 059/2026, Pregão Eletrônico n° 008/2026.

3. DOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS

a) Segurança do paciente e uniformidade operacional: equipamento de uso

emergencial em parada cardiorrespiratória; equipes treinadas em uma única interface

(botão único, comandos de voz, display, feedback de RCP) reduzem risco de erro e

permitem remanejar profissionais e equipamentos entre unidades,

b) Operação com botão único; simplifica o manuseio em situação de emergência,
reduz o número de decisões do socorrista e o risco de acionamento incorreto, e

mantém a uniformidade de uso com as 7 unidades já instaladas, nas quais as equipes

foram treinadas. Interfaces com mais de um botão, presentes em outros modelos,

exigiriam novo treinamento e criariam risco de confusão entre equipamentos de lógica
distinta na mesma rede.

c) Intercambialidade de insumos e acessórios: pás, baterías, cabo de ECG,

dispositivo de feedback de RCP e bolsa são, em regra, específicos do fabricante/linha;

padrão único permite estoque unificado, remanejamento e menor risco de equipamento

inoperante por falta de insumo compatível,

d) Gestão unificada de dados: software de download e gerenciamento via USB e

gravação de eventos centralizam a auditoria dos atendimentos e a avaliação das
manobras de RCP.

e) Manutenção especializada contratada: a inclusão de outra plataforma exigiría nova

contratação ou deixaria equipamentos sem cobertura adequada, comprometendo a

disponibilidade,

f) Economicidade e ciclo de vida: treinamento, estoques paralelos, múltiplos contratos

ífe^manutenção e softwares distintos tendem a elevar o custo total, anulando eventual

economia no preço de aquisição.



4. DA ANÁLISE DO DESCRITIVO ALTERNATIVO SUGERIDO

O descritivo sugerido pela impugnante admitiria equipamentos de até 2,4 kg, com

comunicação por bluetooth, infravermelho ou wi-fi (e não via USB, como no parque

instalado), sem display com visualização de ECG e sem dispositivo de feedback de

RCP, sem garantia de compatibilidade de pás, baterias e acessórios com as unidades

já existentes. Não atende, portanto, à necessidade de padronização.

5. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Secretaria opina por manter íntegralmente as

condições estabelecidas do descritivo do item 3, por razões de padronização,

compatibilidade com o parque instalado, segurança operacional, manutenção

contratada e economicidade (arts. 40, V, “a”, 41, I, “a” e “b”, e 43 da Lei n° 14.133/2021

e Súmula n° 270 do TCU.

i Planalto/PR, 09 de outubro de 2026.

Angela R^ina GarciàCaneppa
Secretária Municipal of Saúde


